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Montevideo, 19 de diciembre de 2012

COMUNICADO N° 4
Liamado N° 33/12 “Suministro de Material Médico Quirirgico {agujas, suturas y otros)”

En funcidn de consultas formuladas por algunas firmas, la Comision Asesora Técnica redliza las
siguientes aclaraciones:

M

Consulta: En este Liamado no son solicitadas hojas descartables para eliminacion quirdrgica de
vello, Las cortadoras inalambricas de vello estdn desde hace muchos afios distribuidas en fodo el
ambito pUblico: los Centros Departamentales y Auxiliares, Institutos especializados. etc, como
también otros cenfros (Militar, Policial, Clinicas, BPS, BSE. etc). Estas maguinas cortadoras son
permanentemente cambiadas sin ningin costo, por nuevos modelos cuando no funcionan
correctamente, Pero las hojas las compran de forma directa. Si UCA las sumara a sus llamados
seguramente por el volumen las condiciones comerciales serian sin duda mejores.

Respuesta de la CAT: No se contempld este producto en el Objeto de la Compra. Se evaluard
incluirlo en los proximos Liamados.

ALER S.A.

Consulta: Solicita informacion sobre medidas de largo que no estdn especificadas en Cintas
adhesivas de tela y seda, cinfas hipoalergénicas ltems:  165,166,167.168.169,173,174175,176,177.
L178,179,180,181 y 182,

Respuestas de la CAT: Se evaluaran todas las ofertas presentadas gue cumplan con las medidas
de ancho solicitadas.
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Consulta: vendas items 617,618,620,621,622,634,635,636,637,638,639,640.641,642 especificar ellargo de
los insumos solicitados.

Respuestas de la CAT: Se evaluardan todas las ofertas presentadas que cumplan con los medidas de
ancho solicitadas. :

BIOERIX $S.A,

Consulta:

En lo que refiere a la entrega de muestras, se especifica en el pliego que: “En el caso de matericl o
instrumental muy costoso, podré presentarse catdlogo o follefo en idioma espafnol”.

Se solicita aclaracion de adlcance del término "costoso™,

Respuesia de la CAT: La evaluacion de dicho término queda a criterio de la empresa. Se podra
presentar ficha técnica y/o catdlogo. al momento que la Comision Asesora Técnica andlice el item la
presentacion de la muesira podrd ser requerida pard su evaluacion.

Consulia:

En ei Punto 3.3 del Pliego Particular de Condiciones (Documento B), se detalla:

"Respecto de los items CLIPS HEMOSTATICO DE TITANIO, el adjudicatario deberd entregar sin costo
adicional una clipadora segun las siguientes indicaciones:

Clip de 200 MM: se solicita una clipadora cada 200 clips.

Clip dle 300 MM: se solicita una clipadora cada 1000 clips.

Clip de 400 MM: se solicita una clipadora cada 250 clips.”

sLas Clipadoras en Cuestion refieren a Aplicadores de Clips Laparoscopicos, o para Cirugia Abierta?
Respuesta de la CAT: Corresponde a Cirugia Abierta.

TEM 110: “APLICADOR DE CLIP AUTOMATICO"

Consulta: A. 3Cudl es el didmetro en mm del Aplicador Solicitado?

B. sSe solicita aplicador para cirugia abierfa o laparoscopica?

Respuesta de la CAT:  A) El didmetro corresponde o 10mm.
B) Es para redlizar Cirugia Abierta.

iTEM 111 “"APLICADOR DE CLIP ENDOSCQPICO DE 10 MM™
Consulta:

A. sEl Aplicador de Clips solicitado en dicho item, es pard la utilizacion de los Clips de Titanio
identificados en los items 188 a 1902
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B. zFl aplicador solicitado es Reutilizable?

Respuesta de la CAT: A} Conesponde a los item 188 a 190.
B} Es reutilizable.

iTEMS 269 a 271: “JERINGA PARA BOMBA"

Visto que en los items que refieren a "TUBULADURA PARA BOMBA DE INFUSION" se solicita en el
Pliego, la entrega por parte del adjudicatario de Bombas de Infusion en comodato por ser las
tubuladuras un consumible dependiente de equipo v teniendo en cuenta que los items 269 a 271
“Jeringas para Bomba" fambién refieren a consumibles dependientes de equipo {Bomba de
Jeringa}.

Consulta: 5Se deberdn entregar también, Bombas de Jeringa (Perfusion) en Comodato por la
adjudicacion de los referidos items?

Respuesta de la CAT: Las bombaos jeringas deben ser entregadas en comodato.

fTEM 307: “MALLA MONOFILAMENTO DE BORDES CERRADOS PARA TOT 100% POLIPROPILENO SIN
SILICONA".

Consulta:
sLo solicitado es una malla para incontinencia Urinaria o un Kit para iInconlinencia (Con agujas
incluidas) 2 ' '

Respuesta de la CAT: Es una malla, El proveedor podré ofertar diferentes presentaciones.
iTEM 351: "PUNTERO PARA ELECTROBISTURI”

Consulta:

A. sLos Punteros solicitados, son descartables o esterilizables en autoclave?

B. 2En caso de ser esterilizables, cudl es la cantidad minima de re usos solicitada?
C. zLos mismos deberdn ser con contral digital?

Respuesta de la CAT: A) Los punteros presentados deben ser reutilizables en autoclave,
B) Se valorard los caracieristicas del producto presentado. Se solicita presente ficha
técnica del fabricante.
" C) No, se trata inicamente de punteros.

iTEM 358: “RECARGA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE CON 6 LINEAS DE GRAPAS"
Consulta: i la carga Solicitada en el item 358, es para ser utilizada con la mdquina solicitada en &l
item 234: "GRAPADORA LINEAL CORTANTE CON ALTURA DE GRAFPA SELECCIONABLE”

Respuesta de la CAT. bs correcto, debe ser universai con allura de grapas seleccionable.

iTEM 423 - “SUTURA ACERQ MONOFILAMENTO AGUJA LANCEOLADA 1/2 CIR. X 60 MM"
Consulta: :Cudl es el calibre de Hebra soliciiado?

Respuesta de la CAT: Corresponde al cdlibbre 5.

{TEM 424 - "SUTURA ACERO MONOFILAMENTO AGUJA LANCEOLADA 1/2 CIR. X 48 MM"
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Consulta: gCUof es el calibre de Hebra solicitado?
Respuesta de la CAT: Coresponde alos calibres 4, 5y 6.

iTEM 422 A 424: SUTURA ACERO MONOFILAMENTO 1 - AGUJA 1/2 CIR. MM: 40 TAPERCUT
SUTURA ACERO MONOFILAMENTO AGUJA LANCEOLADA 1/2 CIR. X 60 MM
SUTURA ACERO MONOFILAMENTO AGUJA LANCEOLADA 1/2 CIR. X 48 MM

Consulta: A- sLas Cantidades refieren a Hebras o a Sobrese
B- sEn caso de que las contidades refieran a Sobres, cudl es la cantidad minima de Hebras que
deberd contener cada sobre?

Respuesta de la CAT:

A) Se refiere a sobres.

B} El proveedor deberd especificar cuantas hebras presenta cada sobore.
1o consideracion serd por precio del sobre.

iTEM 456: “SUTURA MECANICA ENDOSCOPICA MM 35"

Consulta:

A. §i la maquina soficitada es para tejido blando o tejido vascular.

B. En caso de que refiera tejido blando, scudl seria el flem en el gque se soficita la carga para la misma?

Respuesta de la CAT: A) Esta sutura adapta los dos cartuchos (tejido blando y tejido vasculor).
B) Corresponde al item 364, recarga de sutura mecanica fineal (laparoscopical,
35 mm. ‘

TEM 465: “SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE - MM: 100"
Consulta:

A. Si lo maguina solicitada es para fejido grueso o blando.

B. 5Cudl seria el (tem en el que se solicita la carga para I ismare

Respuesta de la CAT: A) Esta sutura adaptalos dos fejfidos, blando y grueso.
B} No se solicito.

{TEM 513 y 514: SUTURA POLIESTER REVESTIDO 2-0 MULTIPACK CON PTFE DOBLE AGUJA: RB-1
SUTURA POLIESTER REVESTIDO 2-0 MULTIPACK CON PTFE DOBLE AGUJA: SH MASTER.

Consulta: A. :Las Cantidades refieren a Hebras o a Sobres?
B. En caso de que las cantidades refieran a Sobres, scudl es la cantidad minima de Hebras que
deberd contener cada sobre?

Respuesta de la CAT: A} Las cantidades refieren a sobres.
B) El oferente deberd especificar cudntas hebras presenta.
Lo consideracion serd por precio del sobre,

CLINIMED

Consulta:
ltem 605 Tapon hemostatico nasal solicitados 4812 unidades
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ltem 606 Tapdn hemostatico nasal con tubo solicitado 3780 unidades
ltem 407 Tapdén hemostatico nasal sin tubo solicitado 880 unidades

Se entiende que en el itern 405 y 607 se solicita el mismo producto, tapdn hemosiatico nasal sin
tubo. Las cantidades correspondientes al item 605 y 606 no coinciden con el consumo actual.

Respuesta de la CAT: Para el item 405 no se consideraran las ofertas en este tlern ya que el mismo esté
repetido, corresponde ot 607. Se rafifican las canfidades de los items 606 y 607.

LAB. LIBRA §.A:

Consulta "Tubuladura de infusidn parenteral” funciona solamente con su bomba correspondiente. Las
mismas se entregarian en forma de comedato y sin costo a UCA. Laboratorio Libra les proporcionaria el
Service de mantenimiento y reparaciones por uso o rotura de los equipos sin costo para UCA ni para las
diferentes unidades ejecutoras que infegran la UCA. Por esie motivo solicitamos a ustedes nos puedan
informar cuantas bombas de infusion parenteral necesitarian gue suministremos en el caso de ser
adjudicatarios de algunos de los items de referencia.

Respuesta de la CAT: En esta instancia solamente se estén comprando tubuladuras.

Sin perjuicio de lo expresado el proveedor podrd establecer en su oferta en el Anexo It Form. Com. 105
Presentacion de la Oferta Econdmica, en la columna “Aciaraciones”, cual es la cantidad de bombas
gue estd en condiciones de ofrecer en régimen de comodato.

LEVERIL

ltem 1- Adhesivo quirlrgico bioldgico albumina glutaraldheido estéril.
Consulta: Dicho producto se ofrece en Jeringas de 2 mly de 5ml en la caniidad demanda dice
544 unidades y no sabemos si cotizar las dos alternativas ¢ si desean sélo una de elias.

Respuesta de la CAT: Pueden cotizar tantas alternativas como ’renggn disponibles.

Consulta sobre las Suturas acero monofilomento aguja lanceolada Y2 cir x 60 mm. y 48 mm, item
423 v 424 respectivamente, Faotta informacion del calibre de la sutura.

Respuesta de la CAT: Para la medida de 60 mm (item 423), el calibre es 5.
Para la medida de 48 mm {item 424}, los calibres que corresponden son 4.5y 6.
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Hem 592: Sutura seda 3-0 %% cir. mm 1 ahusada.
Falta la informacion de los milimetros (mm) de la aguja.

Respuesta de la CAT: Corresponde a 17 mim.

SAKIRA:

Hems 247-248 y 249: Guantes de vinilo estériles. Consulta sobre &l concepto de unidad solicitado, si es un
par 0 una mano soiamente.

Respuesta de la CAT: Se reclifica la unidad de compra - donde dice “UNIDAD" debe decir " PAR™.

UNION DISPROFARMA.

Consulta:

ltem 434 - venda de yeso de 10 cm
Item 635 - venda de yeso de 15 cm
ltem 636 - venda de yeaso de 20 cm
tem 637 - venda de yeso de 5cm

Consulta: Solicita se pida a todos los oferentes aclaracion de la medida {largo) a la hora de
colizar para evitar especulaciones post presentacion de oferta.

Respuesta de la CAT: Cada oferente debe presentar la aclaracion de la medida {largo] que
corresponda a cada item, de esa manera ol momento del andlisis de las oferta se podrd evaluar
la misma por metro.

Consulfa: Solicita se pida a todos los oferentes aclaracion de la medida {largo) o la hora de
cotizar para evitar especulaciones post presentacidn de oferta.

ltem 167 - Cinta adhesiva tela 10 cm
Item 148 - Cinta adhesiva tela 2.5 cm
item 1469 - Cinta adhesiva tela 5 cm

Respuesta de la CAT: Se evaluaran tfodas las ofertas presenfodo§ que cumplan con el ancho
solicitado en la descripcion del ifem.
ltem 228 - Gasa esterilizada doblada cm 10 x 10

Consulta: Tamafio de la gasa plana (antes del doblado). Tipo de envasado (en estéril papel o
polietileno}.

Respuesta de la CAT: Se solicita la gasa respetando la técnica de doblado quirirgico, el tamano
antes del doblado deberd ser como minimo 20 x 20 cm en cuanto a la presentacion se aceptardn
todos los que cumplan con las recomendaciones del MSP y del FNR.
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TINSE — EQUIMEDICAL:

ftem 257 - hemostatico absorbible de celulosa oxigenada regenerada gel sin canula.
Se observa la cantidad excesiva de la demanda  20.000 unidades

Respuesta de la CAT: Las ccmhdc:des fueron rectificadas en 115 unidades {Comunicado de fecha
11/12/12). En el sitic web de la Unidad luce nuevo formulario con cantidades correg|dc15

GUNTER SCHAAF MEDICAL:

item 4 - AGRAFE (GRAPA) DIFERENTES MEDIDAS

Consulia: Indicar las medidas y revisar o las canfidades. Gunther Schaaf SA es quien tiene
adjudicado este item en ia licitacion N° 5/09 vy ias necesidades reales distan mucho de las
cantidades solicitadas.

Respuesta de la CAT: las cantidades demandadas fueron modificadas, definiéndose en 300
unidades (Comunicado de fecha 11/12/2012). En el sitio web de la Unidad luce nuevo formulario
con cantidades coregidas.

ltems 13 al 18 - AGUJA DE ANESTESIA TUOHY - GAUGE X MM:

Consulta Verificar las cantidades solicitadas en estos items ya que exceden significativamente las
cantidades reales vendidas en promedic en un afic por nuestra empresa que es quien los tiene
adjudicados actuaimente

Respuesta de la CAT : Las cantidades demandadas fueron modificadas, definiéndose que para el
ftemn 13: se solicitan 560 unidades , para el item 14 se solicitan 360 unidades, para el item 15 se
solicitan 315 unidades, para el item 16 se solicitan 110 unidades, para el item 17 se solicitan
2430 unidades y para el item 18 no hay demanda

ltems 19 y 20 - AGUJA DE VIA INTRAOSEA PARA DISPOSITIVO AUTOMATICO — ADULTO/PEDIATRICO
Consulta 3Como obtendrdn los Hospitales los dispositivos automdticos para el uso de las agujas?
No estén considerados dentro del pliego la entrega de los mismos, siendo su costo muy elevado.,

Respuesta de la CAT: el proveedor debe ofrecer el dispositivo automdticoe en caracter de
comodatao.

ftems 49 al 53 - AGUJA DESCARTABLE PUNTA QUINCKE CON INTRODUCTOR - GAUGE x PLG
Consulta: Reguieren sean confirmadas si estas medidas de agujas son con infroductor ya gue en
general se utilizan agujas de punta Quinke con intfroductor a partir del N°26G  y los items
mencionados corresponde a las medidas G18 al G22.

Respuesta de la CAT: En Io descripcion de los items consultados se incluye la caracteristica con

introductor.
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ftems 54y 55 - AGUJA LAPICERA INSULINA

Consulta: Verificar las cantidades solicitadas en estos items ya gue excedensignificativamente las
cantidades redies vendidas en promedio en un afo por nuestra empresa que es quien los tiene
adjudicados actualmente.

Respuesta de la CAT: Las cantidades fueron rectificadas {Comunicado de fecha 11/12/12). En el
sitio web de la Unidad luce nuevo formulario con cantidades corregidas.

ltems 56 al 59 - AGUJA PUNCION BIOPSIA PARA TEJIDO BLANDO
Consulta: Confirmar los targos de s agujas y si estdn pidiendo agujas automaticas o manuales.

Respuesia de la CAT: El proveedor podré cotizar las opciones que disponga., fanto en el largo
como en el tipo, es decir automdticas o manuales.

ltem 65 - AGUJA PUNCION PROSTATICA
Consulta: Confirmar si estdn pidiendo agujos automdticas o manuales.

Respuesta de la CAT: Se solicita presente la opcidn manual.

ltem 73 - AGUJA PARA RESERVORIO IMPLANTABLE 22X19
Consulta: Las agujas tipo Huber vienen en fres largos diferentes: 15, 20 y 25mm zes correcto lo
solicitado 22x19¢

Respuesta de la CAT: Se corrige la descripcion. donde dice "22X19" debe decir "22 X 157

ltems 93, 96,97 v 98 - ALARGUE DE CATETER CON TAPON
Consulta: Cuando hablan de “tapdn" 3se refieren al de llave de fres vias?

Respuesta de la CAT: El alargue de catéter con llave de fres vias corresponde al item 94, que no es
lo solicitado en los items consultados.

ltem 110 - APUCADCR DE CLIP AUTOMATICO
Consulta 1) 35e refiere a Aplicadora Endoscopica de Repeticion para Clips Hemostaticos de

Titdnio (fipo CHALLENGER Ti)2 Didmetro del instrumento (5 o 10mm]2 3 largo del instrumenio?
sTamafo de los clips [SM, M o ML}¢

Respuesta de la CAT: Cormesponde ai aplicador descartable de 10 mm para cirugia
laparoscopica.”

ftem 111 - APLICADOR DE CLIP ENDOSCOPICO DE 10 MM,
Consulta 3 Aplicadora de un solo disparo? Aplicadora de repeticién? Tamarfio de los clips?

Respuesta de la CAT: E proveedor podra cotizar las opciones que disponga.
ltem 112 - El proveedor plantea dudas sobre el APLICADOR DE CLIP ENDOSCOPICO DE 5 MM.
Respuesta de la CAT: El proveedor podrd cotizar las opciones que disponga.

tem 142 - BANDA DE SILCOMNA 250 MM APROX
tem 143 - BANDA DE SILCONA TIPO SURGICAL LOOK 25 MM
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Consulta: Solicitan aclaracion de las medidas y las diferencias entre ambas.

Respuesta de la CAT: El iter 142 es para uso en oftaimologia, el item 143 es para diferentes
citugias. Las medidas son las que aparecen en la descripcion de los items.

tem 162 - CAMPO ESTERIL AUTOADHESIVO 90X45CM Se solicita confirmnar que las medidas
solicitadas son correctas.,

Respuesta de la CAT: La medida solicitada es correcta.

ltem 188 - CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP): 200 MM CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO
(HEMCCLIP}: 200 MM

ltem 189 - CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO {(HEMOCLIP): 300 MM Debemos enfregar sin costo una
Aplicadora cada 1000 Clips ML Necesitamos saber &l largo y dngulo de dichas aplicadoras
ltem 190 - Debemos entregar sin costo una Aplicadora cada 250 Clipse.,

Respuesta de la CAT: Son aplicadores manuales.

Debe entregar. clipadoras de acuerdo al siguiente detalle:
ltern 188 1 clipadora cada 200 cartuchos
ltem 189 1 clipadera cada 1000 cartuchos

ltem 190 1 clipadoera cada 250 cartuchos

Solicitan saber el largo vy dngulo de dichas aplicador.
Respuesta de la CAT : H proveedor podrd colizar las opciones que disponga

Item 212 - DILATADOR PARA VIA LAGRIMAL [OFTALMOLOGIA). Falta especificar didmetres.
Medidas disponibles de 0,7 a 1,9 mm

Respuesta de la CAT: El Proveedor podrd cotizar todas las opciones que disponga.

ltem 215 - DISPOSITIVO FARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA MANO ASIéTIDA. Se refiere a brazo
mecdanico auxiliar para soporte de épticas/retraccion.

Respuesta de la CAT: Corresponde a retraccion,

ltem 223 - FERULA DE MALLA HIBRIDA PARA INMOVILIZACION DIFERENTES MEDIDAS. s logue
estan solicitando es un Kit que contenga diferentes medidas de férulas2 Cudntas por kii¢

Respuesta de la CAT: Son rollos individuales, el oferente podrd cotizar kit detallado contenido del
Mmismao.

ttem 276 - No hemos enconirado ningdn proveedor que fabrique jeringas de insulina de 0.3 Ml

Respuesta de la CAT: Se ratifica lo solicitade.
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tems 269, 270 y 271 - Jeringas para bomba de diferentes medidas no encontrandose en el
presenie Liomado los alargues para ser usados en las mismas y no se solicita el préstamo de
equipos para utilizar con dichas jerngas. )

Respuesta de la CAT: Los prolongadores de bomba de jeringa no se encuentran incluidos en este
Llamado. En cuanto a las bombas de jeringa el adjudicatario deberd entregarias en comodato.

ltem 292 - JERINGA UROLOGICA CON TAPON
Consulta: 350N jeringas Toomey 5Es correcto "con tapone Verificar las contfidades solicitadas.

Respuesta de la CAT: Es correcta la descripcion. Se frata de jeringas Toomey con fapén. Las
cantidades fueron rectificadas (Comunicado de techa 11/12/12). En el sitio web de la Unidad luce
nuevo formulario con cantidades corregidas.

ltem 351 - Puniero para electrobisturi.
Consutla: Estén solicitando solamente el puntero, electrodo o el mango de elecirobisfur con
puntero y cable? ’

Respuesta de la CAT: Corresponde ofertar el puntero y debe ser auteclavable.

tem 381 - REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA CAPMOGRAFO: TUBULADURA MACHO-HEMBRA.
solicitan aclarar el largo que se debe cotizar.

Respuesta de la CAT: proveedor podrd colizar las opciones que disponga.

ltems 393 al 419 - SONDAS DE ASPIRACION. El proveedor solicita saber cual de las medidas
Charriere son para adultos y cuales son pedialricas; o convertir las medias Charriere  en milimeiros.

Respuesta de la CAT: Se ratifica la descripcion de las sondas. La medida es Charriere.
No corresponde hacer la distincién entre pediatrico y adulto.

ltems 393 al 401 - SONDAS DE ASPIRACION RECUBIERTA DE SILICONA. Tienen referencia de que
exista una sonda de aspiracion recubierta en silicona © es una soficitud especifica de alguna
Unidad Ejecutora®

Respuesta de ld CAT: Este producto fue solicitado por varios Organismos.

ltems 188, 189 y 190

Por la presente solicitamos Aclaracion de os puntos referente a lo Entrega de Clipadoras Sin Costo.
segun lo establecido en el punto 3.3 del pliego.

“Respecto de los items CLPS HEMOSTATICOS DE TITANICO, el adjudicatario deberd entregar sin
costo adicional una clipadora segan las siguientes indicaciones:

item 188 Clip de 200 MM: und clipadora cada 200 clips

ltem 189 Clip de 300 MM: und clipadora cada 1000 clips

ttem 190 Clip de 400 MM: una clipadora coda 250 clips

S ——
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Respuesta de la CAT: Se mantiene la relacion cartucho- clipadora.
Entendiendo que kas clipadoras a entregar sin costo adicional son manuales.

SUCESORES DE SAUL FOJGIEL LTDA:

ltems 105, 106 y 107 - Aparato para medir presion arterial aneroide Se solicita se confirme que va a exigir
la presentacion del certificado de aprobacion de modelo expedida por el LATU, de acuerdo alo
exigido por el Decreto Ley 15.298 vy los Decretos reglamentarios 554/09 y 24/2011 y ademds
disposiciones concordantes.

Respuesta de la CAT: Se exigird el cumplimiento de normativa vigente.

lkems 188,189 y 190 - Clip hemostdtico de titanio.
Se consulta:

1} Tamario de clips:
En los mismos se solicita la compra de clips de 200 mm, 300 mm y 400 mm respectivamente. No existen
clips hemostaticos de ese tamarfio. Posiblemente la confusion se debe'a gue una de las marcas de
ploza, utiliza la denominacidn LT200,, LT300 v 1LT400.
Sugerimos usar la denominacion genérica mds conocida en el mercado, de sus equivalentes a saber:
item 188: clips medianos _
ftern 189: clips mediano/grandes ST DR
item 190 clips grandes S o
Respuesta de la CAT:  Se atiende la observacién presentada. La descripcion se modifica por la
siguiente: )
ftern 188 Clip MEDIANO
ftem 189 Clip MEDIANO/GRANDE
ltem 190 Clip GRANDE

2) Cantidad de clips:
Se solicita como cantidades, “unidades” de clips

Si bien hay ofro empaques, 1os clips que habitualmente se comercializan en el pais. Se enfregan en
cartuchos de 6 clips. '

Se solicita se confirmen si se frata de unidades de clip (o de carfuchos ‘con 6 clips cada una).
Respuesta de la CAT: Se cambia la unidad de compra donde dice "UNIDAD" debe decir “CARTUCHO"

3) Clipadoras

En el punto 3.3 Aclaraciones se solicita una clipadora cada 200/ 1.000/250 clips respectivamente.
Las cantidades alli soficitadas debieran volver a analizarse a la luz de lo gue se resuelva en el punto
anterior ya gue de mantenerse el criterio expuesto en el pliego, las cantfidades de pinzas requeridas

parecen excesivas por la larga duracion de las pinzas, lo cual resultaria en una suba de costos que
parece innecesaria,

Respuesta de la CAT: Se mantiene la relacién carfucho- clipadora. Se entiende que 10s clipadoras a
enfregar sin costo adicional son manuales.
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CLAP LABORATORIOS SRL:

Dentro del Pliego de Condiciones Particulares (Documento B), en el punto “3.3 Aclaraciones”, se dice
“Respecto de los items Papel de Grado Médice, el adjudicatario deberd entregar en cardcter de
préstarme 2 maquinas selladoras por cada Centro de Materiales, asegurando su mantenimiento
técnico por el periodo que dure el contrato original o sus prorrogas”, queriomos saber si podrian
pubiicar un listado de los Centros de Materiales correspondientes a este Liomado'.

Respuesta de la CAT: Se trata de aproximadamente 25 Centros de Matericles.

H presente comunicado se considera parte integrante del Pliege de Condiciones Particulares.
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